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Introduktion af VIB-2004: 
 
VIB-2004 kan anvendes til flere produkter, bl.a. RX900-2 og RX900-2RE, når man ønsker 
at blive vækket ved hjælp af vibrationer. 
 
 
Sådan gør du! 
 
1. Sengevibratoren tilsluttes ved at placere kontakten i det viste udtag på RX900-2 eller 
RX900-2RE.  
 
2. Aktivere sender i det system, du har fra KNOP Elektronik og kontrollér at  
sengevibratoren afgiver signal.  
 
 
Produktbeskrivelse: 
 

1) Glidebeskyttelse 
2) Kontakt 

 
 
 

 
 
 
 
 

Rengøring: 
  
Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet. 
 
 
Bortskaffelse: 
  
        Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
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Tekniske data VIB-2004: 
 
Drift spænding:  2,0 – 4,0V  
 
Strømforbrug aktiv:  <250 – 750mA 
 
Omgivelse miljø: Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke 

kondenserende. 
Omgivelse temperatur: 0-40° C 
 
Kabinet type:  Hvid plast 
Kabinet dimensioner:  B: 88mm, H: 88mm, D: 27mm. 
 
Tæthed:   IP51 
 
Vægt   110g 
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